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[bookmark: _Toc64885129]一、邀请函
根据工作需要，拟对福建省平潭环境监测中心站 仪器设备检定校准服务  采购项目（项目编号：  FJPTQ2025002  ）进行询价，现欢迎有意向的单位或公司参加报价。
    1、项目编号：FJPTQ2025002
2、采购项目内容：见采购货物（服务或工程）一览表
3、采购单位：福建省平潭环境监测中心站
   采购单位联系人： 陈女士
采购单位联系电话：13509352625
若咨询本项目具体事宜请联系：游先生 15860299828
    4、报价文件递交地点及截止时间：报价文件应于[2025年3月11日12时整］（北京时间）之前将密封盖章的报价文件邮寄或送达 福建省平潭环境监测中心站办公室（福建省平潭综合实验区竹屿湖东路307号），逾期送（寄）达的或不符合规定的报价文件将被拒绝。
[bookmark: _GoBack]    5、开标时间：[2025年3月11日15时整］
开标地点：福建省平潭环境监测中心站会议室

附：采购货物（服务或工程）一览表
项 目 一 览 表
	合同包
	项目名称
	数量
	主要技术规格

	1
	仪器设备检定校准服务
	1项
	详见第三章


注：
1、以上项目内容及具体要求详见第三章《采购项目及要求》。
2、报价人按合同包报价，对合同包内容报价时必须完整。评审与成交以合同包为单位。
3、报价人应以包括项目所涉及的所有费用进行报价。
4、除合同约定外，成交人不得以任何名义和理由进行分包或转包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且成交人须赔偿由此给采购人带来的一切损失。
[bookmark: _Toc64885130]二、报价须知
	项号
	条款号
	编   列   内    容

	1
	1.1
	项目名称：仪器设备检定校准服务
项目编号：FJPTQ2025002
采 购 人：福建省平潭环境监测中心站

	2
	2.1
	资格标准：
（1）参与报价的单位应具有独立法人资格和完全履行合同的能力。[提供有效的营业执照复印件、提供《检验检测机构资质认定证书》（CMA证书）及中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书，并提供证书能力附表（自检服务资质证明材料）]
（2）近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录。（提供书面声明，格式自拟）

	3
	3.1
	报价文件递交地址： 福建省平潭环境监测中心站办公室（福建省平潭综合实验区竹屿湖东路307号）
接 收 人： 福建省平潭环境监测中心站
报价截止时间：［2025年3月11日12时整］（北京时间）

	
	3.2
	项目预算价：（超过预算价的报价为无效报价）
采购预算：人民币 106500元 整。

	4
	4.1
	报价文件：三份（正本一份，副本二份）。报价文件用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

	5
	5.1
	评估原则及方法：最低价中标法
1.资格审查：评标小组将逐一对所有报价人进行资格性审查和符合性审查。
2.确定报价：评标小组将逐一对通过资格性审查和符合性审查的所有报价人进行报价登记。
3.评估及确定成交供应商：通过资格性审查和符合性审查的报价人，评标小组按报价由低到高顺序推荐排序第一的为第一成交候选人，排序第二的为第二成交候选人，排序第三的为第三成交候选人（若总报价相同，则依次按报价一览表中同名称仪器设备合计报价从低到高排列推荐）。

	6
	6.1
	1.报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评选过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中选资格，并按相关规定处罚。
2.中选后，采购人有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现成交人虚假响应，则予以无效报价处理，并按相关规定处罚。
3.若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取中选等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

	
	6.2
	开标、评标程序：
由站采购小组成员和监督员共同组成评标小组，开启《报价文件》，具备资格的供应商有3家及以上参与且符合条件情况下，可以组织评审。按照最低价中标法开展评标，确定协议供应商。资格符合条件且报价最低者中标。



[bookmark: _Toc64885131]三、采购项目及要求
1、项目概况
1.1项目名称：仪器设备检定校准服务；
1.2项目地址：福建省平潭综合实验区竹屿湖东路307号；
1.3服务期限：1+1+1年（每年合同期满经采购方考核合格后可续签，最多可续签两次，每次一年）。
2、服务要求
2.1 《仪器设备检定校准服务报价一览表》中仅包含一般年度计划溯源的仪器设备，不包含其他特殊情况，表中未列出的仪器设备亦有可能检定/校准（需按照已报价的同类设备进行检定/校准服务或市场价同样折扣比例提供）。成交人应接受临时溯源服务要求，按本次要求标准提供优质服务。如成交人没有能力溯源须代送检的，要经采购人同意的服务机构进行仪器溯源，并提交溯源计划方案。
2.2 成交人在接到服务要求后需在24小时内响应，报送检定/校准仪器设备7个工作日内计量完毕并将证书送回采购人处。若节假日或其他特殊情况，成交人也应配合采购人在指定时间内进行服务；若遇到无法按时完成的情况，应征求采购人的同意，并提供解决方案。
2.3 报价人须针对采购人提供仪器设备清单及要求，提供完全符合计量规范及专业技术要求，以保证仪器设备校准、检测数据的准确、可靠，并出具相应的检定/校准报告，可溯源至国家计量基准（如遇标准更新，应使用最新标准进行计量）。
2.4 报价人承担仪器设备检定、校准的发运费、保险费、人员差旅费及运输产生的一切费用及相关安全责任。
2.5 须提供完整履行服务要求的承诺函（格式自拟）。
3、验收标准
3.1 已检定/校准完毕的仪器设备，验收内容包括但不限于仪器设备的有关数量、规格、校准项目、参数等方面。仪器检定/校准完后运行符合要求，才算最终验收。在验收过程中，如发现仪器设备存在短缺、损坏等情形或中标人存在其他不符合同约定的检定/校准服务要求规定的情况，双方应共同在交接清单中详细记录并由双方验收人员签字确认。交接清单对双方具有同等法律效力，并作为采购人向中标人提出替换、修理及补充的有效证明。
3.2 在规定时间内完成检定/校准服务并出具证书，仪器检定/校准证书原件和电子版检定/校准证书符合有关规范要求，且证书上有仪器相关准确信息及唯一标识。
3.3 若无法校准和校准后不符合相关要求的，中标人须及时告知采购人，由采购人确认是否出具不合格证书。若需出具不合格证书，按照合同约定的对应检测服务项目单价收费；若无需出具不合格证书，则中标人不应收取任何费用。
4、结算方式
以实际检定校准数量为准，验收合格后，每半年度结算一次，采购人收到成交人提供的正式发票后办理款项支付。
5、采购品目名称、数量及规格要求，详见附件2《福建省平潭环境监测中心站仪器设备检定校准服务报价一览表》
[bookmark: _Toc64885133]四、附件——报价文件格式


报价文件



项目编号：FJPTQ2025002

项目名称：仪器设备检定校准服务







    公司（或单位）名称（加盖公章）：           
    日期 ：               
[bookmark: _Toc64885134]
附件1
[bookmark: _Toc64885135]报 价 书

致：福建省平潭环境监测中心站
根据贵方为  仪器设备检定校准服务  项目采购的邀请函（采购编号： FJPTQ2025002 ），签字代表          （全名）经正式授权并代表                              
（ 报价人全称）      提交下述文件正本一份和副本二份。
（1）报价一览表
（2）法定代表人授权书（若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证）
  （3）报价人资格证明文件（含营业执照复印件、CMA证书复印件、CNAS实验室认可证书、自检服务资质证明材料、近三年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪记录书面声明）
  （4）其他资料（含完整履行服务要求的承诺函）
    据此函，签字代表宣布同意如下：
1．所附报价一览表中项目报价总价为人民币_________元（小写），即人民币           元（大写）。
2．报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。




报价人公司或单位名称(全称并加盖公章)：_______________ 
报价人公司或单位地址：                   
传真：__________________
报价人授权代表姓名：_____________
报价人授权代表（签字）：____________
电话/手机：_________________
日     期：_____年___月___日 

[bookmark: _Toc64885136]附件2
福建省平潭环境监测中心站仪器设备检定校准服务报价一览表
	序号
	内部管理编号
	仪器设备名称
	仪器参考型号
	数量
	检定要求
	检定/校准报价（元）
	服务方式（自检/外送）
	检定形式
	备注

	1
	PTQZ—006
	空盒气压表
	ZBY215-84（DYM3）
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	2
	PTQZ—011
	温湿度表
	WHM5
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	3
	PTQZ—014
	温湿度表
	WS-A1
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	4
	PTQZ—015
	温湿度表
	WS-A1
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	5
	PTQZ—030
	电子天平
	CP224S
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	6
	PTQZ—035
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9146A
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	按单点报价

	7
	PTQZ—045
	声校准器
	AWA6221A
	1
	按规程要求
	
	
	检定
	

	8
	PTQZ—048
	智能皂膜流量计
	崂应7030
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	9
	PTQZ—049
	温湿度表
	WS-A1
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	10
	PTQZ—051
	温湿度表
	WS-A1
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	11
	PTQZ—053
	大气采样器
	TH-110F
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	12
	PTQZ—055
	大气采样器
	TH-110F
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	13
	PTQZ—056
	智能中流量总悬浮微粒采样器
	TH-150CIII
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	14
	PTQZ—062
	立式压力蒸汽灭菌器
	YXQ-LS-50SⅡ
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	15
	PTQZ—072
	智能生化培养箱
	LRH-250
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	按单点报价

	16
	PTQZ—075
	温湿度表
	TH600B
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	17
	PTQZ—076
	温湿度表
	TH600B
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	18
	PTQZ—077
	温湿度表
	TH600B
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	19
	PTQZ—078
	手持GIS数据采集器
	G350
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	20
	PTQZ—085
	单光束可见分光光度计
	VIS-7220N
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	21
	PTQZ—105
	生化培养箱
	SHP-150
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	按单点报价

	22
	PTQZ—115
	温湿度表
	HTC-1
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	23
	PTQZ—116
	智能烟气综合分析仪
	F550CI
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	CO，NOx，S02，O3

	24
	PTQZ—117
	多功能声级计
	AWA6228
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	25
	PTQZ—118
	多功能声级计
	AWA6228
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	26
	PTQZ—119
	多功能声级计
	AWA6228
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	27
	PTQZ—122
	温湿度表
	HTC-1
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	28
	PTQZ—124
	气体流量计
	Defender 530-H
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	＜200L/min

	29
	PTQZ—125
	表层水温计
	JJG 289-2005
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	30
	PTQZ—126
	表层水温计
	JJG 289-2005
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	31
	PTQZ—130
	空气/智能TSP综合采样器
	崂应2050
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	32
	PTQZ—131
	空气/智能TSP综合采样器
	崂应2050
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	33
	PTQZ—132
	空气/智能TSP综合采样器
	崂应2050
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	34
	PTQZ—144
	单光束可见分光光度计
	VIS-7220N
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	35
	PTQZ—152
	数字温湿度大气压力表
	JCD-303
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	36
	PTQZ—153
	数字温湿度大气压力表
	JCD-303
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	37
	PTQZ—155
	便携式pH/电导率/氯离子分析仪
	HQ40d
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	pH值、Do、电导率、温度

	38
	PTQZ—156
	台式pH/电导率/氯离子分析仪
	HQ440d
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	pH值、Do、电导率、温度

	39
	PTQZ—158
	单光束可见分光光度计
	VIS-7220N
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	40
	PTQZ—165
	溶解氧分析仪
	HQ30d
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	Do

	41
	PTQZ—166
	原子吸收分光光度计
	ICE-3000 series
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	火焰原吸

	42
	PTQZ—167
	离子色谱仪
	ICS-1100
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	43
	PTQZ—168
	电热恒温水浴锅
	DK-98-IIA
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	按单点报价

	44
	PTQZ—179
	双光束紫外可见分光光度计
	T9S
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	45
	PTQZ—185
	便携式pH/电导率/氯离子分析仪
	HQ40d
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	pH值、Do、电导率、温度

	46
	PTQZ—186
	多功能声级计
	AWA6228+
	4
	按规程要求
	
	
	检定
	

	47
	PTQZ—187
	多功能声级计
	AWA6228+
	
	
	
	
	
	

	48
	PTQZ—188
	多功能声级计
	AWA6228+
	
	
	
	
	
	

	49
	PTQZ—189
	多功能声级计
	AWA6228+
	
	
	
	
	
	

	50
	PTQZ—190
	声校准器
	AWA6021A
	1
	按规程要求
	
	
	检定
	

	51
	PTQZ—191
	声校准器
	AWA6021A
	1
	按规程要求
	
	
	检定
	

	52
	PTQZ—192
	声校准器
	AWA6021A
	1
	按规程要求
	
	
	检定
	

	53
	PTQZ—193
	声校准器
	AWA6021A
	1
	按规程要求
	
	
	检定
	

	54
	PTQZ—198
	数显滴定仪
	DE-M18
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	55
	PTQZ—199
	数显滴定仪
	DE-M18
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	56
	PTQZ—200
	数显滴定仪
	DE-M18
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	57
	PTQZ—201
	数显滴定仪
	DE-M18
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	58
	PTQZ—256
	移液器
	（100~1000）uL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	59
	PTQZ—257
	移液器
	（100~1000）uL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	60
	PTQZ—258
	移液器
	（100~1000）uL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	61
	PTQZ—259
	移液器
	（100~1000）uL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	62
	PTQZ—260
	移液器
	（100~1000）uL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	63
	PTQZ—261
	移液器
	（100~1000）uL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	64
	PTQZ—262
	移液器
	（100~1000）uL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	65
	PTQZ—263
	移液器
	（100~1000）uL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	66
	PTQZ—264
	移液器
	（100~1000）uL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	67
	PTQZ—265
	移液器
	（0.5~5）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	68
	PTQZ—266
	移液器
	（0.5~5）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	69
	PTQZ—267
	移液器
	（0.5~5）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	70
	PTQZ—268
	移液器
	（0.5~5）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	71
	PTQZ—269
	移液器
	（0.5~5）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	72
	PTQZ—270
	移液器
	（0.5~5）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	73
	PTQZ—271
	移液器
	（0.5~5）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	74
	PTQZ—272
	移液器
	（0.5~5）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	75
	PTQZ—273
	移液器
	（0.5~5）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	76
	PTQZ—274
	移液器
	（1~10）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	77
	PTQZ—275
	移液器
	（1~10）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	78
	PTQZ—276
	移液器
	（1~10）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	79
	PTQZ—277
	移液器
	（1~10）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	80
	PTQZ—278
	移液器
	（1~10）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	81
	PTQZ—279
	移液器
	（1~10）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	82
	PTQZ—280
	移液器
	（1~10）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	83
	PTQZ—281
	移液器
	（1~10）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	84
	PTQZ—282
	移液器
	（1~10）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	85
	PTQZ—283
	瓶口分液器
	（5~50）ml
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	86
	PTQZ—284
	手持GPS定位仪
	GPS MAP 631SC
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	87
	PTQZ—285
	手持GPS定位仪
	GPS MAP 631SC
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	88
	PTQZ—322
	移液器
	（100~1000）uL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	89
	PTQZ—323
	移液器
	2~10 mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	90
	PTQZ—324
	流动注射分析仪（LAS）
	BDFIA-8000
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	91
	PTQZ—325
	流动注射分析仪（挥发酚）
	BDFIA-8000
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	92
	PTQZ—326
	流动注射分析仪（氰化物）
	BDFIA-8000
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	93
	PTQZ—327
	流动注射分析仪（硫化物）
	BDFIA-8000
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	94
	PTQZ—330
	温湿度计
	WSB-2-H2
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	95
	PTQZ—331
	温湿度计
	WSB-2-H2
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	96
	PTQZ—332
	温湿度计
	WSB-2-H2
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	97
	PTQZ—333
	温湿度计
	WSB-2-H2
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	98
	PTQZ—334
	温湿度计
	WSB-2-H2
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	99
	PTQZ—335
	红外分光测油仪
	OIL510C
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	100
	PTQZ—336
	COD快速测定仪
	DR1010
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	101
	PTQZ-337
	高锰酸盐指数分析仪CGM
	205W
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	4、10、16mg/L三点校准

	102
	PTQZ—338
	移液器
	0.5-5mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	103
	PTQZ—339
	移液器
	0.5-5mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	104
	PTQZ—340
	移液器
	0.5-5mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	105
	PTQZ—341
	移液器
	0.5-5mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	106
	PTQZ—342
	移液器
	0.5-5mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	107
	PTQZ—343
	移液器
	0.5-5mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	108
	PTQZ—344
	移液器
	0.5-5mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	109
	PTQZ—345
	移液器
	0.5-5mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	110
	PTQZ—346
	移液器
	0.5-5mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	111
	PTQZ—347
	移液器
	0.5-5mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	112
	PTQZ—348
	移液器
	1-10mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	113
	PTQZ—349
	移液器
	1-10mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	114
	PTQZ—350
	移液器
	1-10mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	115
	PTQZ—351
	移液器
	1-10mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	116
	PTQZ—352
	移液器
	1-10mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	117
	PTQZ—353
	移液器
	1-10mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	118
	PTQZ—354
	移液器
	1-10mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	119
	PTQZ—355
	移液器
	1-10mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	120
	PTQZ—356
	移液器
	1-10mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	121
	PTQZ—357
	移液器
	1-10mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	122
	PTQZ—359
	mini便携式温湿度记录仪
	MINI-TH-DP-15
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	123
	PTQZ—360
	mini便携式温湿度记录仪
	MINI-TH-DP-15
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	124
	PTQZ—361
	mini便携式温湿度记录仪
	MINI-TH-DP-15
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	125
	PTQZ—362
	mini便携式温湿度记录仪
	MINI-TH-DP-15
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	126
	PTQZ—363
	mini便携式温湿度记录仪
	MINI-TH-DP-15
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	127
	PTQZ-368
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9053A
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	按单点报价

	128
	PTQZ-369
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9053A
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	按单点报价

	129
	PTQZ-395
	电子天平
	ESJ220-4A
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	130
	PTQZ-396
	电子天平
	ESJ220-4A
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	131
	PTQZ-397
	电子天平
	ESJ220-4A
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	132
	PTQZ-398
	电子天平
	ESJ220-4A
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	133
	PTQZ-399
	电子天平
	ESJ220-4A
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	134
	PTQZ-400
	电子天平
	ESJ220-4A
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	135
	PTQZ-401
	电子天平
	ESJ220-4A
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	136
	PTQZ-402
	电子天平
	ESJ220-4A
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	137
	PTQZ-381
	全自动恒温恒湿精密称量系统
	CR-4
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	温湿度、百万分之一天平

	138
	PTQZ-383
	蒸发恒重机器人
	顺昕4000型
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	万分之一天平

	139
	PTQZ-387
	生化培养箱
	SHP-250
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	按单点报价

	140
	PTQZ-389
	立式高压蒸汽灭菌器
	LDZX-30KBS
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	141
	PTQZ-390
	原子荧光分光光度计
	BAF-3000
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	142
	PTQZ-403
	电热恒温水浴锅
	HWS-24
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	按单点报价

	143
	PTQZ-404
	电热恒温水浴锅
	HWS-12
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	按单点报价

	144
	PTQZ-405
	生化培养箱
	LRH-150F
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	按单点报价

	145
	PTQZ-406
	余氯测试仪
	DR300
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	总氯

	146
	PTQZ-407
	生化培养箱
	LRH-150F
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	按单点报价

	147
	PTQZ-424、425/426/427/428
	数字温湿度记录仪
	Cos-03
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	148
	PTQZ-425
	数字温湿度记录仪
	Cos-03
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	149
	PTQZ-426
	数字温湿度记录仪
	Cos-03
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	150
	PTQZ-427
	数字温湿度记录仪
	Cos-03
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	151
	PTQZ-428
	数字温湿度记录仪
	Cos-03
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	152
	PTQZ-449
	立式蒸气灭菌锅
	DGL-75B
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	153
	PTQZ-460
	生化培养箱
	LRH-150F
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	按单点报价

	154
	PTQZ-463
	CERAMUS-classic瓶口分配器
	2~10 mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	155
	PTQZ-464
	CERAMUS-classic瓶口分配器
	2~10 mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	156
	PTQZ-465
	CERAMUS-classic瓶口分配器
	2~10 mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	157
	PTQZ-466
	CERAMUS-classic瓶口分配器
	2~10 mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	158
	PTQZ-467
	CERAMUS-classic瓶口分配器
	2~10 mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	159
	PTQZ-468
	CERAMUS-classic瓶口分配器
	2~10 mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	160
	PTQZ-469
	CERAMUS-classic瓶口分配器
	10~60 mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	161
	PTQZ-470
	CERAMUS-classic瓶口分配器
	10~60 mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	162
	PTQZ-471
	CERAMUS-classic瓶口分配器
	10~60 mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	163
	PTQZ-472
	CERAMUS-classic瓶口分配器
	10~60 mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	164
	PTQZ-473
	CERAMUS-classic瓶口分配器
	10~60 mL
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	165
	PTQZ-456
	气象风速仪 KESTRELL
	5500
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	166
	PTQZ-457
	气象风速仪 KESTRELL
	5500
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	167
	PTQZ-458
	电子滴定器
	50mL 4760161
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	168
	PTQZ-459
	电子滴定器
	50mL 4760161
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	169
	PTQZ-572
	烟尘烟气流量校准仪
	MH4031
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	压力、流量、温度

	170
	PTQZ-510
	轻便三杯风向风速表
	FYF-1
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	172
	PTQZ-391
	全自动流动注射分析仪（总氮）
	BAF-8600
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	173
	PTQZ-392
	全自动流动注射分析仪（氨氮）
	BAF-8600
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	174
	PTQZ-474
	气体流量校准器
	MC-20SLPM-D-DB9M
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	0~20 L/min

	175
	PTQZ-475
	气体流量校准器
	MC-2SLPM-D-DB9M
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	0~2 L/min

	176
	PTQZ-485
	移液枪
	Pipetman L P20L
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	177
	PTQZ-497
	移液枪
	Pipetman L P200L
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	178
	PTQZ-503
	移液枪
	Pipetman L P1000L
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	179
	PTQZ-512
	手持式超声波测深仪
	HY.HSW-1000
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	180
	PTQZ-516
	冷原子测汞仪
	LS-315WA
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	181
	PTQZ-517
	连续流动注射仪（营养盐自动分析仪）
	skalar SAN++
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	活性磷酸盐、氨、硝酸盐、亚硝酸盐

	182
	PTQZ-519
	烟尘测试仪
	MH3300
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	183
	PTQZ-520
	紫外烟气分析仪
	MH30200A
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	SO2、NOX、O3传感器

	184
	PTQZ-531
	生化培养箱
	LRH-150F
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	按单点报价

	185
	PTQZ-548
	气相色谱质谱联用仪
	TRACE 1300/ISQ 7000
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	MS检测器

	186
	PTQZ-549
	气相色谱质谱联用仪
	TRACE 1300/ISQ 7000
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	MS检测器

	187
	PTQZ-550
	便携式红外线CO分析仪
	GXH-3011A1
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	188
	PTQZ-554
	余氯测试仪
	DR300
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	总氯

	189
	PTQZ-564
	便携式多参数分析仪（pH值、DO、电导率）
	HQ40d
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	pH值、Do、电导率、温度

	190
	PTQZ-569
	立式蒸气灭菌锅
	DGL-75B
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	191
	PTQZ-565
	多功能声级计
	AWA6292
	1
	按规程要求
	
	
	检定
	

	192
	PTQZ-566
	多功能声级计
	AWA6292
	1
	按规程要求
	
	
	检定
	

	193
	PTQZ-573
	离子色谱仪
	DIONEX AQUION RFIC
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	194
	PTQZ-225
	气相色谱仪
	7890B
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	FID检测器

	195
	PTQZ-226
	液相色谱仪
	1260
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	196
	PTQZ-302
	气质谱联用仪
	TRACE-1300-ISQ
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	MS检测器

	197
	PTQZ-212
	ICP-MS
	7900
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	198
	PTQZ-103
	超净工作台
	SW-CJ-1D
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	199
	PTQZ-202
	便携式浊度计
	2100Q
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	200
	PTQZ-206
	手持式盐度计（电导率仪）
	Cond 3310
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	201
	PTQZ-571
	便携式总烃/甲烷和非甲烷总烃监测仪
	崂应3035型
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	202
	PTQZ-578
	荧光分光光度计
	TZD-300S
	1
	按规程要求
	
	
	校准
	

	203
	/
	酸式滴定管
	/
	2
	标准容量偏差
	
	
	/
	

	204
	/
	微量移液针
	1mL
	1
	按规程要求
	
	
	/
	

	205
	/
	微量移液针
	100mL
	1
	按规程要求
	
	
	/
	

	206
	/
	微量移液针
	50mL
	1
	按规程要求
	
	
	/
	

	207
	/
	微量移液针
	25mL
	1
	按规程要求
	
	
	/
	

	208
	/
	微量移液针
	10mL
	1
	按规程要求
	
	
	/
	

	209
	/
	容量瓶
	100 250 500 1000mL等
	10
	按规程要求
	
	
	
	

	210
	/
	移液管
	1 5 10 25mL等
	10
	按规程要求
	
	
	
	

	合计报价总金额（元）
	

	注：1.报价人应根据本表逐项填报单价和总价；
2.按服务方式默认自检，外送机构参考：福建省计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院等由国家市场监督管理部门授权的法定计量检定机构。（项目控制价：人民币106500元，超过控制价为无效报价）
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福建省平潭环境监测中心站：
（单位全称）                           法定代表人                授权                  （报价人代表）为报价人授权代表，代表本公司参加贵单位组织的    仪器设备检定校准服务      项目（采购文件编号：  FJPTQ2025002 ）投标活动，全权代表我方处理投标活动的一切事宜。报价人授权代表在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人代表：              性别：       身份证号：                  
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：            邮政编码：            电话：              

授权方                                  接受授权方
报价人公司或单位名称（全称并加盖公章）：          
法定代表人（签字或签章）：              报价人代表（签字）：            
[bookmark: _Toc341088049][bookmark: _Toc361311161]日     期：                                   日     期：              

附：授权人及被授权人身份证件复印件（正、反两面）
	


授权人身份证件复印件
	
	


被授权人身份证件复印件


 （若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证）
附件4
[bookmark: _Toc64885142]报价人的资格证明文件
[bookmark: _Toc64885148]（资格证明文件名称）
福建省平潭环境监测中心站：
现附上我方（资格证明文件名称）复印件，上述执照真实有效。

（注：1.材料须加盖公章。
2.资质证明文件包括：营业执照复印件、CMA证书复印件、CNAS实验室认可证书、自检服务资质证明材料、近三年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪记录书面声明等）


















                             报价人公司或单位名称  （全称并加盖公章）：        
                             报价人代表（签字）：               
                             日期：                            
[bookmark: _Toc64885149]附件5
[bookmark: _Toc64885150]其它资料
（完整履行服务要求的承诺函等，格式自拟）























                                 报价人代表（签字）：                  
日        期：                      

